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1. Uvod

Proprietarny Digitization Al ECG Model na digitalizaciu od spolo¢nosti Powerful Medical je technoldgia zalozena
na umelej inteligencii, uréena na digitalizaciu 12-zvodovych EKG zaznamov z obrazkov. Tato technolégia méze
byt integrovana do inych IT rieSeni v zdravotnictve na vytvorenie webovych, mobilnych alebo inych typov
aplikacii.

2. Dolezité uzivatelske informacie

1. Digitization Al ECG Model funguje spravne iba pre 12-zvodové EKG zdznamy.

2. Digitization Al ECG Model funguje iba s formatmi EKG uvedenymi v Casti ,Podporované formaty EKG" v
tomto dokumente.

3. Pred pouzitim zariadenia si precitajte pouzivatelsky manual.

4. Nepouzivajte Digitization Al ECG Model na analyzu EKG zdznamov zo smart hodiniek alebo z
ambulantnych/Holterovych zariadeni.

5. Nepouzivajte Digitization Al ECG Model na analyzu EKG zadznamov nizkej kvality.

6. Nepouzivajte Digitization Al ECG Model na analyzu EKG pacientov s aktivnym kardiostimuldtorom.

7. Nepouzivajte Digitization Al ECG Model na analyzu EKG zaznamov, ktoré nesplifiaju poziadavky na vstupné
parametre zariadenia.

8. NepouZzivajte Digitization Al ECG Model na digitalizaciu EKG zaznamov s plochymi krivkami (odpojené
elektrody).

9. Pre spravnu digitalizaciu EKG zabezpecte spravne nastavenie rychlosti pohybu papiera a voltaze.

10. Spoloc¢nost Powerful Medical nerudi za Gdaje ani informaécie, ktoré pomocka ziska nespravnym sposobom,
ani za nespravne pouzitie alebo poruchu v dosledku zlého zaobchadzania, nehdd, pozmenovania,
nespravneho pouzivania, nedbanlivosti ¢i nevykonania aktualizacie alebo instalacie aplikacie podla
pokynov.

3. Ako pouzivat Digitization Al ECG Model



3.1. Digitalizacia snimky
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2. Naditat’ snimku
Pouzite funkciu nehrat obrazok alebo odfotit' na nacitanie snimky na digitalizaciu.

Obrazok 2:
Zaznamenat' EKG
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ki 3. Nastavit’ parametre a digitalizovat’
@ Nacitany obrazok mozno odstranit kliknutim na tlacidlo Skusit znova. Nastavte
roiess oo B parametre Rychlost papiera a Voltaz. Stlacte tlacidlo Ziskat vysledky, aby ste ziskali

O 10mm/mv ‘ 5 mm/mv.

vysledok digitalizacie.

Get results

Obrazok 3:
Nahlad snimky



Tabulka 1: Jednotlivé kroky digitalizacie

3.2. Zobrazenie vysledku digitalizacie
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ACS Module

STEMI / STEMI equivalent
Low confidence

Includes detection of STEMI equivalents (i.e.
posterior STEMI, hyperacute T-waves, etc.).

BN

dit clinical presentatior

Overall ECG assessment — Core Al
Rhythr

Atrial fibrillation

Low confidence

ECG measurements — Core Al

Heart Rate Axis P Wave
81 BPM Normal 108 ms
PR Interval QRS Duration QT Interval
153 ms 122 ms 383 ms
QTcFra RR Interval PP Interva
409 ms 875 ms 870 ms

Obrazok 4: Podrobnosti o analyzovanom EKG, Uspesné spracovanie

Detaily

analyzovaného  Cas vytvorenia, nazov EKG.

EKG

Vizualizacia Vizualizovany EKG zaznam v Standardizovanom forméte. Pouzité vstupné parametre
EKG (Rychlost papiera a Voltdz) su zobrazené v spodnej Casti vizualizacie.

Hl4seni Ak nacitany obrazok nevyhovuje poziadavkam (pozri ¢ast’ 5.3. Podporované formaty a

asenie o
hvb charakteristiky), zobrazi sa namiesto toho prislusné hlasenie o chybe. Podrobny zoznam

chybe

y hlaseni o chybach sa nachadza v Casti 5.4. Hlasenia o chybach.

Tabulka 2: Prvky obrazovky s vysledkami



3.3. Podporované formaty a charakteristiky

3.3.1. Podporované formaty EKG

Format EKG znamena format zvodu na EKG zazname. Digitization Al ECG Model podporuje len 12-zvodové EKG.

Okrem tychto 12 zvodov moézu urcité formaty EKG obsahovat’ najviac 3 rytmické zvody.

Format EKG uvadza poradie zvodov, pocet riadkov, stipcov a rytmickych zvodov takto: [Poradie

zvodov]_[Riadky]x[Stipce]_[Rytmické zvody]. Napriklad: s_6x2_r1. Piktogramy zobrazuju format a poradie

zvodov. Digitization Al ECG Model dokaze digitalizovat’ nasledujice formaty EKG:

Format Nahlad standardného systému prezentacie Nahlad Cabrera systému prezentacie
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Format

Nahl'ad standardného systému prezentacie

Nahlad Cabrera systému prezentacie

I avR vi v4 avL 1 Vi v4
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Format Nahlad Sstandardného systému prezentacie Nahlad Cabrera systému prezentacie

I avR Vi \Z3 avL I Vi v4

A AN A AN AN AN AN A A AN
3X2 rO I avL V2 V5 1 aVvF V2 V5

iig avF V3 V6 -aVR I V3 Vvé

1 avR avL II

I avL 1 avF

iig avF -aVR I
3x1_r0

Vi v4 Vi v4

V2 V5 V2 V5

V3 V6 V3 V6

Tabulka 3: Podporované formaty

3.3.2. Podporované charakteristiky
Zadany obrazok musi spiat nasledujiice poziadavky:

® zadany obrazok obsahuje EKG
® zadany obrazok obsahuje len jedno EKG (neobsahuje viacero EKG)
® zadany obrazok ma format JPEG, PNG alebo PDF

EKG musi spifat nasledujiice poziadavky:

® EKG zdznam musi mat’ podporovany format

® EKG zdznam musi obsahovat” milimetrovd mriezku

® vSetky zakladné zvody musia byt  dlhsie ako 1 500 ms

* vSetky zvody musia byt vytlacené alebo zobrazené s rovnakou voltdZou a rychlostou papiera v ramci
jedného EKG

* vsetky zvody musia byt vytlacené na mriezke a musia mat’ dostato¢nu oblast’ (5 mm v kazdom smere), v
ktorej je mriezka viditelna

® EKG musi obsahovat len 12 zakladnych zvodov, ktoré sa tykaju jedného EKG, a Ziadne iné objekty podobné
zvodom s vynimkou rytmickych zvodov

® Ziadne zvody/signaly nesmu mat’ prazdne/chybajuce Casti, t. j. su vytlacené od zaciatku do konca

® vSetky zvody/signaly musia mat’ nenulové hodnoty, t. j. ked zvod nie je pripevneny, moze to ovplyvnit
vysledky digitalizacie

* vSetky zvody/signaly musia byt jasne rozlisitelné a okrem drobnych regidnov (nie vacsich ako 5 mm)
nesmu pretinat’ iné zvody

® EKG zvody musia byt znazornené na svetlom pozadi, farba mriezky sa musi dat’ odlisit od pozadia a zvody

musia byt  vytlacené tmavou farbou

3.3.3. Nepodporované charakteristiky

® EKG zdznam neobsahuje milimetrovi mriezku

* mriezka sa nenachadza za kazdym zaznamenanym zvodom

* mriezka scasti chyba (okrem iného chyba tlace, vyblednuté farba, poskodeny papier, medzery v mriezke)
alebo je sotva viditelna

* mriezka ma int granularitu ako Stvorce velkosti 1 mm x 1 mm a neobsahuje Ziadne/sotva rozlisitelné krivky

vytvarajuce stvorce velkosti 5 mm x 5 mm



* niektory zo zvodov je kratsi ako 1 500 ms

* najmenej jeden zvod nema nameranu aktivitu alebo chyba
® zvody na snimke ciastoéne chybaju v rozsahu viac nez 5 mm
® zvody su sotva viditelné

® zvody krizuju iné zvody v rozsahu viac nez 5 mm

* zvody nie st vytlacené pozdiz vodorovnych linii mriezky

3.4. Hlasenia o chybach
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© Error alert title
Ideally info about what is going on and how
can you fix it.

Overall ECG assessment — Core Al

© Error alert title
Ideally info about what is going on and how
can you fix it.

Obrazok 5: Podrobnosti o analyzovanom EKG, nelspe$né spracovanie
Ak je spracovanie EKG nelspesné, v oblasti GUI sa zobrazi jedno z nasledujucich hlaseni o chybe:
1. Chyba: prilis maly vstupny obrazok

© Nazov: ,Prilis maly vstupny obrdzok.”
© Hlasenie: ,Minimdlna sirka a vyska obrdzka je 128 pixelov.”

2. Chyba: homogénny vstupny obrazok

© Nazov: ,Neboli zistené Ziadne objekty.”
© Hlasenie: ,Na snimke nie je mozné zistit Ziadne objekty. Zabezpecte dobré svetelné podmienky a ostry
obraz a skuste to znova.”

3. Chyba: fotografia EKG je prilis mala

o Nazov: ,Fotografia EKG je prilis mala.”
o Hlasenie: ,Dlhsia strana fotografie musi mat aspon 12 cm (6 cm pri viacstranovych EKG).”

4. Chyba: nedostatocny pocet bodov

o Nazov: ,Nebola zistena ziadna EKG mriezka.”



o Hlasenie: ,Na snimke nebol zisteny Ziadny EKG papier. Zabezpecte dobré svetelné podmienky a ostry
obraz a skuste to znova.”

5. Chyba: nespravny uhol mriezky

o Nazov: ,Nizka kvalita EKG mriezky.”
o Hlasenie: ,Zistené body nevytvdraju pravidelnt EKG mriezku. Zabezpecte dobré svetelné podmienky a
ostry obraz a skuste to znova.”

6. Chyba: nedostatocny pocet Stvorcov

© Nazov: ,Nizka kvalita EKG mriezky.”
o Hlasenie: ,Zistené body nevytvdraju pravidelnti EKG mriezku. Zabezpecte dobré svetelné podmienky a
ostry obraz a skuste to znova.”

7. Chyba: prilis vela bodov

o Nazov: ,Zistilo sa prilis vela bodov EKG mriezky.”
o Hlasenie: ,Zabezpecte, aby sa malé a velké stvorce EKG mriezky dali jasne rozIisit' a skiste to znova.”

8. Chyba: nesprdavna rotacia

o Nazov: ,Nesprdvne otocenie obrdzka.”
o Hlasenie: ,Obrdzok nie je sprdvne otoceny. Skuste to znova a uistite sa, Ze zvody na obrdzku su vo
vodorovnej polohe.”

9. Chyba: Ziadne zvody

o Nazov: ,Nezistili sa Ziadne zvody.”
© Hlasenie: ,Na EKG mrieZke sa nezistili Ziadne zvody. Skuste to znova a zaistite, aby sa EKG zvody dali
Jjasne odlisit."

10. Chyba: nepodporovany format

o Nazov: ,Zistil sa nepodporovany format EKG.”
© Hlasenie: , Tento format EKG nemusi byt podporovany. Skuste to znova.”

11. Chyba: nespravny format

o Nazov: ,Zistil sa nespravny format EKG.”
o Hlasenie: ,Zisteny formdt EKG nezodpoveda zvolenému. Skuste to znova.”

12. Chyba: nespravny pocet zvodov

o Nazov: ,Nezvycajny pocet zvodov.”
o Hlasenie: ,Zvody v niektorych stipcoch zvodov nebolo mozné spolahlivo identifikovat. Skontrolujte, Ci
su vsetky zvody jasne viditelné.”

13. Chyba: prilis kratke zvody

o Nazov: ,Zvody su prilis kratke.”
© Hlasenie: ,Vsetky EKG zvody by mali mat najmenej 1,5 sekundy (1 500 ms).”



14. Chyba: neplatny vstupny obrazok

o Nazov: ,Neplatny formdt obrdzka.”
o Hlasenie: ,Formdt obrdzka nie je podporovany. Zabezpecte, aby bol obrdzok vo formdte JPEG, PNG

alebo PDF a skuste to znova.”
15. Chyba: neplatné vstupné parametre

o Nazov: ,Neplatné vstupné parametre.”
© Hlasenie: ,Vstupné parametre nie su podporované. Skontrolujte vstupné parametre a skuste to znova.”

16. Neoc¢akavana chyba

© Nazov: ,Vyskytla sa neocakdvand chyba.”
o Hlasenie: ,Viyskytla sa neocakdvand chyba. Skuste to znova.”

4. Dalsie informacie

Digitization Al ECG Model bol vyvinuty spolo¢nostou POWERFUL MEDICAL s.r.o. so sidlom na adrese Karadzi¢ova
8/A, 821 08 Bratislava, Slovensko. Pre viac informacii navstivte www.powerfulmedical.com alebo nas kontaktujte

na support@powerfulmedical.com.

Tento dokument sa vztahuje na Digitization Al ECG Model verziu 3.2.



